
Om de geleidebuizen te bevestigen, moet u de armleuningen verwijderen.
Bevestig de geleidebuizen tussen het armleuningkussen en de
armleuninghouder.

Leveringsomvang:
2 x geleidebuis voor tafelframe
2 x frame voor het blad 
1 x tafelblad

Tafelblad
MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR MULTITEC ACCESSOIRES

Zet de twee framedelen tegen
elkaar.

Om het frame aan de tafel te
kunnen bevestigen, plaatst u
het frame aan de onderzijde
van het tafelblad. De
framedelen a.u.b. vanuit het
midden in de daarvoor
bestemde geleiders geleiden.

Nu kunt u de gewenste breedte
instellen en vastzetten met de
klemschroef.

Nu kunt u de tafel in de
geleidingsbuizen op de
armleuningen plaatsen en in de
gewenste positie vastzetten.


